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Naken ngdrespirator kan ogsa spinne
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Trond Nordseth er ph.d, spesialist i anestesiologi og overlege ved Molde
sykehus og St. Olavs hospital. Han representerer Norsk Anestesiologisk
Forening i Norsk Resuscitasjonsrad (NRR), hvor han er styreleder (ubetalt
verv).

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir fglgende interessekonflikter:
Norsk Resuscitasjonsrad har Laerdal Medical som forlag for sitt elektroniske og
trykte leremateriell. Forfatteren har ogsa et forskningssamarbeid med Laerdal
Medical i en pagaende studie. Forfatteren har ikke mottatt noen form for
personlig skonomisk kompensasjon fra bedriften og har heller ingen
gkonomiske interesser i denne.

Bruk av ngdrespirator vil vare et stykke unna det vi
forbinder med moderne respiratorbehandling. Likevel kan
den redde liv.

Statsminister Erna Solberg fortalte 31. mars nyheten om at Laerdal Medical AS og
Servi AS hadde utviklet en «ngdrespirator» som kunne avhjelpe en situasjon med for fa
respiratorer i Norge (1). Flere uttalte at ngdrespiratorer ikke ville gke
intensivkapasiteten for pasienter med akutt lungesviktsyndrom (acute respiratory
distress syndrome, ARDS) (2). Noen omtalte konseptet som «ubrukelig» fordi skdnsom
behandling av syke lunger med avanserte respiratorer ma til for & oppna god
overlevelse og unngd pasientskader (3).

Pasienter med sars-CoV-2-viruspneumoni er i risiko for a utvikle akutt
lungesviktsyndrom, som i en generell intensivpopulasjon har en dgdelighet pa 20-50 %
(4). Tilstanden kjennetegnes av diffus alveoler skade, eksudering av vaeske og
inflammasjon i lungevevet, som medfgrer darlig gassutveksling. Far disse pasientene
legges pa respirator, vil de typisk ha rask respirasjonsfrekvens og lav oksygenmetning
til tross for oksygenbehandling. Overtrykksventilasjon vil medfgre at det inflammerte
lungevevet repetitivt blases opp og lukkes under trykk, noe som kan bidra til ytterligere
lungeskade (5). For pasienter med akutt lungesviktsyndrom anbefales det derfor
«lungeprotektiv ventilasjon» pa respirator, der topptrykk holdes pa < 30 cmH»O og
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tidevolum pa 5-8 ml/kg (f.eks. rundt 400 ml for en person pa 70 kg) (4). For at man
skal oppna et adekvat respiratorisk minuttvolum med sma tidevolum, er det ngdvendig
at frekvensen er hgy og/eller at man godtar hagyere pCO> i blodet. I ekspirasjonsfasen
puster pasientene mot et mottrykk (positive end-expiratory pressure, PEEP), for pa
denne maten & holde lungen mest mulig «apen». En pasient med alvorlig akutt
lungesviktsyndrom vil typisk ha behov for over 50 % oksygen i inspirasjonsluften med
positivt endeekspiratorisk trykk typisk over 10 cmH>O.

Hvilke funksjonaliteter har sa denne ngdrespiratoren? Mine vurderinger baseres pa et
nyhetsinnslag og pa produsentens spesifikasjoner (6, 7). Det er pa ngdrespiratoren
mulig & stille inn tidevolum, frekvens og inspirasjons/ekspirasjons-ratio (I:E) ved
kontrollert ventilasjon. Om pasienten puster selv, kan det stilles inn tidevolum,
inflasjonstid og falsomhet for «trigging». Luft vil suges inn gjennom lerdalsbagen,
blases inn i pasienten og ga ut gjennom en ekspirasjonsventil hvor positivt
endeekspiratorisk trykk kan (grov)innstilles. Et analogt manometer maler trykket i
systemet og alarmerer ved for hgyt trykk. Fukting og filtrering av luften for bakterier
og virus sikres med et HME-filter (varme- og fuktighetsutveksler). Hvor mye det
tilferte oksygenet blandes med innsugd luft ved hver syklus, er usikkert. Om man
gnsker en hgy inspirert oksygenfraksjon, kan det sikres med en hgy oksygenstrgm til
bagen. Ekspansjonsevnen til bagen og bagens ventiler tillater at ngdrespiratoren gar
med en frekvens opptil 30 per minutt, som er imponerende raskt og tilsier at man ber
passe pa tilstrekkelig oksygenstrgm.

«Nodrespiratoren er ingen Tesla, men en veteranbil far deg ogsa dit
du skal, om enn med litt hoyere ulykkesrisiko»

Jeg kunne nok gnsket meg litt flere alternativer for I:E-ratio, gjerne en oksygenmikser
og kanskje en litt mer fglsom PEEP-ventil, om jeg skal veere litt freidig. Men den
holder fint en ARDS-pasient i live. Ngdrespiratoren er ingen Tesla, men en veteranbil
far deg ogsa dit du skal, om enn med litt hgyere ulykkesrisiko.

Kan den brukes ved alvorlig akutt lungesviktsyndrom? I akuttfasen vil bruk av
ngdrespiratoren kunne gi fare for overinflasjon av lungevev og sekundeer lungeskade.
Man ma derfor spgrre seg hva den isolerte effekten av lungeprotektiv ventilasjon har pa
dadelighet. I en av de farste studiene der man undersgkte lungeprotektiv behandling
som behandlingskonsept, var det 39,8 % mortalitet i «<hgyvolum»-gruppen (12 ml/kg)
og 31 % mortalitet i «lavvolum»-gruppen (6 ml/kg) (8). Sa man kan overleve akutt
lungesviktsyndrom selv om det ikke gis lungeprotektiv ventilasjon, da spesielt om
alternativet er ingen ventilasjon av lungen.

Kommer vi dit at ngdrespiratorer brukes pa intensivpasienter, er
intensivsykepleierkapasiteten brukt opp for lengst. Om personell uten
intensivkompetanse skal passe pa en ARDS-pasient pa ngdrespirator, bgr man sikre at
pasienten er dypt sedert og eventuelt muskelrelaksert for a forenkle
respiratorbehandlingen. Ved akutte problemer ma tiden til kvalifisert hjelp er
tilgjengelig, veere sveert kort. Man vil veere langt unna «god intensivbehandling», da det
er mange andre behandlingsmodaliteter som ogsa ma fglges opp hos en som er kritisk
syk. Men ngdrespiratorer kan ogsa bidra til alternativ bruk av ressurser. Om alle
anestesiapparatene er i bruk til intensivpasienter, kan ngdrespiratoren brukes til
kirurgiske inngrep med intravengs anestesi, om inngrepene ikke er for lange eller
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kompliserte. Kortvarig respiratorbehandling med ngdrespiratoren kan vere et alternativ
hos intensivpasienter uten lungeproblemer. Det britiske helsedepartementet har laget en
nermere spesifikasjon av krav til ngdrespiratorer, hvor kortvarig behandling er et viktig
premiss (9).

Fremfor & fokusere pa hvordan vi pleier a jobbe, bar vi heller se pa hvordan vi kan
jobbe for & lgse mulige fremtidige problemer. Befolkningen ma imidlertid veere
innforstatt med at all medisinsk behandling har forhgyet risiko i slike
katastrofescenarioer. Tilgangen til a kjgpe intensivrespiratorer internasjonalt vil ogsa
veere usikker fremover. Har man for lite bred, kan man ikke bare spise kake isteden. En
«naken» respirator i ngden er bedre enn ingen respirator.
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